
三木科仪 — 无损检测仪器 

“超声波探伤仪-斜探头自动校准”流程示意图 
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（图 1：校准材料声速、探头零点、探头前沿） （图 2：校准探头 K 值）  

【注:由于试块种类繁多，校准方法也较多，以上方法较为常用，仅供选择使用】 

②：按【校准】键，超声波探伤仪自动调出双闸门，按图 1

的方法在 CSK-IA 上放置探头，前后移动探头，找到 R50 和

R100 圆弧反射波的最高波，按住探头不动

①：按【ON/OFF】键开机

③：按【F5】键调校，声速

和探头零点自动调校完成。

如果校准结果偏差较大，可重复

找准最高波，按【F5】键调校 

⑤：按【K 值校准】键 ；按图 2 的方法放置探头，前后移动

探头，找到φ50 有机玻璃孔反射波的最高波

⑥：按【F3】键调校，K 值校准完成

如果 K 值校准结果偏差较大，可重复找准最高波，按【F3】键调校 

④：从探头刻度尺上读出

试块“0”刻度对应的刻度

值，此值为探头的前沿值，

将前沿值输入探伤仪
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